HASTA YATAĞI HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUR 


Hasta yatakları birçok parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar yan korkuluklar, başlıklar, 
kumandalı elektrikli motorlardır. Bu parçalar hastanın rahat hareket etmesini ve hastanın 
güvende olmasını sağlar. Hasta yatakları elektrikli motorla çalışmaktadır. Bu motorlar hasta 
yatağının hareket etmesini sağlar ve hastanın ihtiyaçlarının giderilmesinde önemlidir. Hasta 
yataklarının yan korkulukları sayesinde hastanın yataktan düşmesi engellenir ve hastanın 
güvenliği sağlanır. 

Hasta yataklarının başlıkları sayesinde hastanın kolayca yatması sağlanır ve hasta rahat 
eder. Hasta yataklarının birçok modeli bulunur ve bu modeller farklı parçalardan oluşur. îki 
motorlu hasta yatakları iki motoru sayesinde baş ve ayak kısmını hareket ettirmektedir. Yan 
korkulukları plastik, demir ya da alüminyum olabilir. Başlıkları da plastik ya da demir 
olabilir. Ev tipi ahşap hasta yatağı ise tamamen ahşaptan oluşmaktadır. Bu özelliği sayesinde 
ev için oldukça uygundur. İki motora sahiptir. Lazımlıklı hasta karyolası ise tuvalet ihtiyacını 
yapamayan hastalar için üretilmiş hasta yatağıdır. İki motora sahiptir. Yan korkulukları ahşap 
ya da demir olabilir. Üç motorlu hasta karyolası üçüncü motoruyla yukarı aşağı hareket eder. 
Yüz elli kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. Yan korkulukları plastiktir. Dört motorlu hasta 
yatağı ise tredelenburg yani asansör özelliğine sahiptir. İki yüz kilogram taşıyabilir. En 
konforlu hasta yatağıdır. 




